
Informatie voor de patiënt
MUTARS® humerussysteem

Mogelijke risico›s, complicaties en totale gebruiksduur

Beste patiënt(e),

Bij u werd onlangs een implantaat van de firma implantcast GmbH geïmplanteerd. Hieronder vindt u enige informatie over uw implantaat. 
Meer informatie vindt u in het patiëntgedeelte op onze website: www.implantcast.de/en/for-patients/

De materialen die voor implantaten worden gebruikt, zijn niet zo be-
lastbaar als de natuurlijke botstructuren en gewrichten. Ze hebben 
een beperkte gebruiksduur. In het algemeen is de gebruiksduur van 
een implantaat afhankelijk van verschillende factoren die deze kun-
nen verkorten of verlengen. Met name het lichaamsgewicht en ster-
ke mechanische belasting van de getroffen extremiteit, bijv. door 
ongelukken, vallen, sportieve en sterk belastende activiteiten, heb-
ben een negatieve uitwerking. Bovendien vormt het gebruik van ap-
paraten met een elektrische aandrijving een verhoogd risico op let-
sel. Implantaten kunnen na een dergelijke overbelasting breken of 
op een andere manier falen. Aan te raden zijn gelijkmatige belastin-
gen zoals bij fietsen of zwemmen. Om een goede kans op een lange 
gebruiksduur van de prothese te hebben, is het belangrijk om elke 
vorm van overbelasting te vermijden. Dit kan vragen om aanzienlijke 
aanpassingen van de levensstijl.

In aansluiting op de implantatie kunnen hernieuwde chirurgisch in-
vasieve ingrepen, zoals de vervanging van afzonderlijke compo-
nenten of zelfs van de volledige endoprothese, noodzakelijk zijn. Dit 
hangt af van de reden voor herziening waarvan sprake is.

Net als bij alle medische toepassingen kunnen zich vervelende bij-
werkingen en complicaties met de implantatie van een vervangend 
gewricht voordoen. Alle soorten endoprotheses kunnen om diverse 

Onder normale gebruiksomstandigheden kan de volgende duur-
zaamheid* (totale gebruiksduur) worden verwacht voor het 
MUTARS® humerussysteem:

* Alle gegevens over duurzaamheid zijn gebaseerd op gegevens uit 
de literatuur.

MUTARS® humerussysteem
(gecementeerd en ongecementeerd)
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Totaal
Proximaal 
(schouder)

Distaal (elleboog)

1 74,5% 91,9% /

2 72% 84,8% 77%

10 66 % 80,9 % 62 %

Factoren voor een grotere kans op falen zijn:

 → overmatige belasting van het geopereerde gewricht door 
zwaar lichamelijk werk en/of ongeschikte sportactiviteiten

 → ernstige misvormingen die een negatief effect hebben op de 
verankering of de exacte plaatsing dan wel de functie van het 
implantaat

 → therapieën die de botkwaliteit beïnvloeden
 → spierinsufficiëntie
 → onbehandelde vasculaire ziekte van de betreffende extremiteit
 → stofwisselingsstoornissen die van invloed kunnen zijn op de 

botvorming
 → neuromusculaire aandoeningen van de betreffende extremiteit
 → aandoeningen die het vermogen of de bereidheid van de 

patiënt aantasten om medische instructies op te volgen
 → obesitas (overgewicht)
 → roken
 → drugsgebruik
 → alcoholisme
 → eerdere operaties aan de betreffende extremiteit
 → diabetes
 → psoriasis (zilverschub)
 → toestand na infectie

redenen als ongelukken, infecties, aseptische loslatingen, dislocatie 
van de componenten of slijtage falen. 

Als drager van een endoprothese moet u elke infectie (bijv. van tan-
den, urinewegen enz.) vroegtijdig laten behandelen. Maak gebruik 
van het aanbod van nacontroles, zo kunnen eventuele complicaties 
vroegtijdig worden herkend. Ongewone veranderingen in het opera-
tiegebied moet u onmiddellijk meedelen aan uw behandelend arts.

Zilvercoating

Dit medische hulpmiddel kan een zilvercoating hebben. Bij een aan-
wezige kinderwens of zwangerschap mogen geen implantaten met 
zilvercoating zijn geïmplanteerd, aangezien de risico's voor het on-
geboren kind in samenhang met implantaten met een zilvercoating 
niet zijn onderzocht. Mogelijke ongewenste bijwerkingen van im-
plantaten met een zilvercoating zijn allergische reacties en argyrie. 
Argyrie is een bijwerking die zich kan voordoen bij een te hoge zil-
verbelasting door afzettingen van zilverionen in het weefsel. Daarbij 
komt de aandoening tot uiting door een irreversibele grijs-blauwe 
verkleuring van de huid. Doorbloedingsstoornissen kunnen het risico 
van argyrie in sommige gevallen vergroten. Argyrie is niet schadelijk 
voor de gezondheid en gaat ook niet gepaard met weefselbescha-
digingen of functiestoornissen. Toch kan de verkleuring van de huid 
in sommige gevallen een psychologische belasting vormen.



De op uw implantaatkaart gebruikte symbolen worden hierna toegelicht:

Geproduceerd in Duitsland.
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implantcast wenst u alle goeds.

Aanwijzingen m.b.t. medische onderzoeken

Voordat u bijv. een magneetresonantietomografie (kortweg MRI-
scan) of andere medische onderzoeken moet ondergaan, dient u 
uw arts te informeren over uw endoprothese. Uw vervangende ge-
wricht werd niet beoordeeld op veiligheid en compatibiliteit in een 
MR-omgeving. De veiligheid in een MR-omgeving is onbekend. Let-
sel door MRI-scans kan daarom niet worden uitgesloten. 

Een of meer bestanddelen van dit hulpmiddel bevatten de volgende 
stof(fen) die als CMR-categorie 1A en/of 1B is/zijn geclassificeerd en/
of stof(fen) met hormoonontregelende eigenschappen in een con-
centratie van meer dan 0,1 massaprocent (g/g):

 → kobalt; CAS-nr. 7440-48-4; EG-nr. 231-158-0

Volgens de huidige wetenschappelijke gegevens leiden medische 
hulpmiddelen gemaakt van kobaltlegeringen of roestvrijstalen le-
geringen die kobalt bevatten, niet tot een verhoogd risico op kanker 
of schadelijke effecten op de voortplanting.

Dit hulpmiddel bevat het volgende materiaal of de volgende stof die 
bij de patiënt overgevoeligheid of een allergische reactie zou kun-
nen veroorzaken:

 → nikkel; CAS-Nr. 7440-02-0; EG-Nr. 231-111-4

Informatie over de implantaatkaart

Op uw implantaatkaart kunt u informatie vinden over de unieke 
identificatie van alle componenten die in uw endoprothese zijn ge-
bruikt, evenals de afzonderlijke gebruikte materialen. Draag deze 
implantaatkaart altijd bij u. Bij mogelijk gewrichtsletsel of complica-
ties kan deze zeer nuttig zijn. Bovendien is het bij enkele veiligheids-
controles, bijvoorbeeld op luchthavens, noodzakelijk om deze kaart 
te laten zien.

Meer informatie over de afzonderlijke gebruikte materialen is te vin-
den op onze website via de volgende link: 

www.implantcast.de/en/company/technology/
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